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Np-237 hat Bedeutung als Ausgangsstoff für die Gewinnung von Pu-2)8,
das in Nuklidbatterien verwendet werden kann. Es entsteht in Kern-
reaktoren aus U-235 und U-238:
NP-237~
IU-235 J n, y =:> U-236 n, y > U-237
Np liegt in bestrahltem Brennstoff neben 10000- bzw. 100-fachem Über-
schuß an U und Pu vor und muß von diesen und von Spaltprodukten abge-
trennt werden.
Es wird eine Methode beschrieben, die für die Abtrennung das unter-
schiedlicheVerhalten der Nitrato-Komplexe von UO;+, Np4+ und Pu3+ an
einer Anionenaustauschersäule benutzt. In Gegenwart von starken
_______--LR"'e<l.du-Jl....kut-'-"-.ionsmi-i;:l;.e-ln in8~ nur Nv süL'biert.Auf d~e;:,e We~se
wird die Hauptmenge des großen Überschusses von U, Pu und Spaltprodukten
aus der Lösung entfernt. Anschließend wird Np durch Extraktion mit TTA
aus I ~ Hel gereinigt. Zur Bestimmung der chemischen Ausbeute wird vor
der Trennung Np-239 als Indikator zugesetzt, das man durch Abmelken
aus Am-243 erhält.
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2. ABTRENNUNG DES Np IN KERNBRENNSTOFFEN
============~==~===~=====================
Methoden zur Trennung und Bestimmung von Np in Kernbrennstoffen wurden
vor allem in Oak Ridge (OffiiL), Hanford (liW) lind Savannah River (DP)
entwickelt. Überwiegend wird die von F.L. Moore (1) ausgearbeitete
Trennung des Np4+ von Pu3+ und UO~+ durch Extraktion mit TTAjXylol in
salzsaurer Lösung nach Reduktion mit FeC1
2
benutzt. Zur Entfernung
hoher Pu-Überschüsse und hoher Spaltprodukt-Aktivitäten sind mehrere
Extraktionszyklen notwendig. Anionenaustausch ist ebenfalls ein brauch-
bares Verfahren zur Abtrennung des Np. F.P. Roberts (2) und J.L. Ryan (3)
erreichen sie durch Überführen des Pu in Pu3+ mit starken Reduktions-
mitteln; dieses wird vom Anionenaustauscherharz nicht festgehalten (Np
bleibt vier-, U sechswertig). Die Autoren führen die Analyse nach Vor~
anreicherung des Np durch (Np:Pu = 1). G.A. Burney (4) berichtet aus-
führlich über Untersuchungen des Verhaltens von Np in salpetersaurer
Lösung sowie über die optimalen Bedingungen für eine Abtrennung von Pu
(für Verhältnisse Np:Pu = 2-10).
Für unsere Untersuchungen standen Brennstoffproben eines Siedewasser-
reaktors mit einem Np:Pu-Massenverhältnis von 0,03 bzw. einem Aktivitäts-
verhältnis von 10-4 zur Verfügung. Eine Analyse dieser Proben muß bis
zur Abtrennung der Spaltprodukte in einer Heißen Zelle, danach in Hand-
schuhkästen durchgeführt werden. Dabei wird eine Trennung am Anionen-




In salpetersaurer Lösung existieren nebeneinander Np4+, NPO; und NpO~.
Um eine bestimmte Wertigkeit einzustellen, ist ein definiertes Oxy-
dationspotential nötig. Nur Np4+ ist zur Bildung von anionischen Nitrat-
komplexen in der Lage, die in 8 !':1 EN0
3
bei Anwesenheit starker Reduktions-
mittel stabil sind. In verdünnter EN0
3
erfolgt Oxydation zu NpO;. Als
Reduktionsmittel von NpO~+ zu NPO; sind Semicarbazid oder Hydrazin ge-
eignet. Die Absorptionsspektrometrie zeigt, daß die Reduktion bei 250 C
nach 10 min vollständig ist. Eine Weiterreduktion zu Np4+ erfolgt nur
sehr langsam. In Gegenwart von Eisensulfamat (Fe2+) führt die Reduktion
in 8 ~ HN0
3
sofort bis zum vierwertigen Zustand.
Die Zusammensetzung des Nitratkomplexes sowie die Sorption am Aus-
tauscherharz wird analog zum Pu angenommen. Das Maximum der Sorption
liegt bei 7-9 !:1 NO;. Eluiert wird nach Oxydation bei niedriger NO;-
_____~Kanzen_t1:'atiQn. <im oes-ten mit O,35M HNOy
3.2. Np-Trennung
4+Das Verhalten des Np am Anionenaustauscherharz ermöglicht eine
Trennung von U, Am, Cm und Spaltprodukten. Eine Np-Analyse ist möglich,
wenn eine wirksame Trennung auch von Pu gefunden wird. Tabelle 1
zeigt die Verteilungskoeffizienten verschiedenwertiger Aktinide in
















pie Verteilungskoeffizienten (8 ~ HN0
3,
Dowex lx4, 1 Std. Kontaktzeit)
zeigen$ daß für eine effektive Trennung des Np von U und Pu eine genaue
Wertigkeitseinstellung nötig ist. In 8 ~ HN0
3
existieren zwei Möglich-
keiten; Sorption des. Pu4+ und Nichtsorption des NpO~ und uo~+ oder
Reduktion zum nicht sorbierbaren Pu3+ und zum sorbierbaren Np4+.
Um eine. gleichzeitige Abtrennung des Np von U und Pu zu erreichen,
wurde der zweite Weg gewählt. Pu3+ bleibt mit UO~+ und Spaltprodukten
in 8 ~ HN03 nicht am Austauscher, während Np4+sorbiert wird. Eine ge-
eignete Kombination von Reduktionsmitteln ist Eisensulfamat und Hydrazin.
Ist (PU4+)(N03)~- bereits am Harz absorbiert, so ist die Desorption
durch Reduktion zu Pu3+ langsam und unvollständig. Es ist deshalb vor
dem Kontakt mit dem Anionenaustauscher vollständig zu reduzieren.
Für die Trennung am wirksmnsten erwies sich ein Harz geringer Ver-
netzung (Dowex lx4). Es ist stets bei Zimmertemperatur zu arbeiten,
die Fließgeschwindigkeit ist gering zu halten (5 ml/min.cm2 für U,Pu-
und Spaltproduktabtrennung sowie weniger als 1 ml/min·cm2 für Elution).
15 für Spaltproduktabtrerillung, 3 zum Auswaschen des Fe und 3 für Elution.
4+Die Elution wird verbessert durch Zusatz von Ce , das die Np-Oxydation
beschleunigt.
Zur Reinigung des Np wird anschließen« eine Extraktion mit TTA/Xylol in
salzsaurer Lösung nach F.L. Moore (1) durchgeführt.
Abbildung 1 zeigt das Analysenschema. Für U wurde ein Dekontaminations-
..p~lr+"y, (ohne 'R_"V"+'V1l~1.J."....-t_Y"'\\ "t"7'.-Y"Io h. ,,,4 .f='l':~~ 0u ... ,.............. 1 _11"\4 ...... ";".."............. .;,,l....+.
.I,.~.u.vv. \,VL,U, ~ ~..t\..V.LO"ß,.v,J,.vJ.~J vu.L.1. "";--.J..V , J..u..L..l VUJ.J. ..L·..1..V f;:j.".l"t:'.J..1",;.l.LI..t.
3.3. Np-Bestimmung
Zur Berechnung der chemischen Ausbeute wird eine Isotopenverdünnungs-
analyse mit Np-239 als Indikator durchgeführt, das wegen der kurzen
Halbwertszeit von 2;35 d in der Brennstofflösung selbst nicht mehr vor-
handen ist. Die zugesetzte Indikatormenge muß so bemessen sein, daß
die durch Zerfall des Am-243 in der Probe nachgebildete Np-239-Menge
dagegen vernachlässigt werden kann (in unserem Analysenbeispiel sind
das 0,2 %).
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Um die zugesetzte Indikatormenge zu bestimmen, gibt man genau die
gleiche Menge des Np-239-Indikators zu einer bestimmten Menge einer
geeichten Np-237-Standardlösung und läßt beide Proben den gleichen
Trennungsgang durchlaufen. Man erhält folgende Gleichung für die ge-




Konzentration in Zerfälle/min.ml Lösung
Zählrate in Impulse/min nach Trennung







Wenn für jede Analyse die gleiche bekannte Standardmenge vs'Ks(~3~7h)~Z~1~J-~--------~
gegeben wird, brauchen nur die Zählratenverhältnisse von Np-237 und
Np-239 in Probe und Standard gemessen zu werden. Die Zählrate für Np-239
wird mit einem y-Spektrometer bei fester Geometrie bestimmt, die Np-237-
Zählrate entsprechend mit einem a-Spektrometer. Auch Np-237 y-spektro-
metrisch zu messen ist wegen der niedrigen Energie (30 und 86 keV)
schwierig. Massenspektrometrische Bestimmung verbietet die kurze Halb-
wertszeit des Np-239 und die Störung durch nicht abgetrenntes Pu-239.
Der Vorteil dieser Methode liegt darin, daß keine Absolutmessung der




Als Analysenbeispiel wird die komplette Isotopenanalyse einer Siede-
wasserreaktor-Probe angeführt (2,35 Atom-% U-235, Abbrand FT = 1,15 Atom-%).
Es sind jeweils die Isotopenverhältnisse angegeben, bezogen auf die U-238-
Menge, die vor der Bestrahlung vorlag:
Tabelle 2: Isotopenanalyse einer Siedewasserreaktor-Probe
(Atome je Atom U-238 vor der Bestrahlung in %0)
.
U-235 U-236 U-23B Np-237 Pu-238 Pu-239 Pu-240
~-
13,61 1,95 990,6 0,187 0,0226 4,0986 0,9222
Pu-241 Pu-242 Am-241 Am-242 Am-243 Cm-242 cm-244



































HNO 8 M ..... ~ Sp.Pr.CI> >3 ::
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J rHCl 1,5 M










Ableitung der Formel zur Berechnung der Np-237-Konzentration
Es bedeuten: K = Konzentration in Zerfälle/min.ml Lösung
A = Zählrate in Impulse/min








I. Zur Bestimmung der Np-237 -Konzentration Kp (237) in der Probe
setzt man die Menge v."K.(239) des Np-239-Indikators zu. Nach11 .. '
chemischer Trennung erhält man durch Messung vom gleichen
Target die a-Zählrate A' (237) und die y-Zählrate A (239). Nach
p p





11. Man gibt zur gleichen Np-239-Menge v.K.(239) wie bei I. eine
J. 1
bestirr~te Menge v ·K(237) einer geeichten Np-237-Standardlösung.s s
Nach chemischer Trennung erhält man wieder durch Messung vom
gleichen Target die a-Zählrate A (237) und die y-Zählrate A (239).
s s
Die Np-239-Menge ist dalTI1;
(2)
Die chemische Ausbeute beider Trennungsgänge muß nicht gleich
sein, da nur Verhältnisse der Zählraten in Gleichung (1) und (2)
eingehen, die unabhängig von der chemischen Trennung sind.
111. Da die zugegebenen Np-239-Mengen im Probe- und Standard-Trennungs-
gang gleich sind, folgt aus Gleichung (1) und (2) für die gesuchte













Als Beispiel seien die Resultate der Analyse einer Siedewasserreaktor-
Probe angeführt. die zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Methode
mit verschiedenen Standardmengen jeweils doppelt durchgeführt \~rde:
Tabelle 3: Np-Analyse einer Siedewasserreaktor-Probe
(K = Konzentration .. A = Zählrate nach Trennung, p = Probe,














Probe-lv ·K (237) A(25r) A(239) A (237) !As(239) ~(237)lösungl s s p (Zer_ ./min. g
(a-Imp •Imin] A (237) A (239)[gJ [Zerf •Imin] (y-Imp ./min1 s p Lösung]
,
s 264268 20801 156550
~1 8,000 129 2616 0,00620 59,843 12255
p2 7,928 309 6662 0,01486 23,498 11588
; ! f ! ~





Als Mittelwert aus vier Bestimmungen ergeben sich
11732 dpm Np-237/g Probelösung bzw.
7,50 ~g Np-237/g Probelösung.





1. Chemikalien und Geräte
Np-239-Gewinnlli~g:
ca. 100 ~g Am-243








TTA 0,5 ~ in Xylol
Np-237-Standardlösung (ca. 105 Zerfälle/min)
Spaltproduktabtrennung in der Heißen Zelle:
_ _GICl,sfTi ttE: J~O D~) mit ca. 1 _g J2Qvv~:xJ,)(l±,_ SQ-1Q_Q_ me_sb. J2edeckt _mi"t_~_
Filterpapier und vorbehandelt mit 30 ml HN0
3
8 !.'!!
und 30 ml U,Pu-Waschlösung
HN0
3







konz. auf pB= 7 gebracht
und dann mit H20 verdünnt)
HF 0,01 !i
Np-Isolierung im Bandschuhkasten:
Leere Glassäule (ca. 0,5 cm 0, 10 cm Höhe) mit Vorratsbehälter
oben










Si-Grenzschicht-Detektor (ORTEC 100-60) mit 400-Kanalanalysator
(RIDL 34-12B) für a-Spektrometrie
Ge(Li)-Detektor (Nuclear Diodes Coaxial 14 ccm) mit.4000-Kanal-
analysator (LABEN 4096) für y-Spektrometrie
Bemerkung: Alle Lösungen sind stets frisch anzusetzen~
2. Arbeitsvorschrift
Np-239-Gewinnung:
1) Ca. 100 ~g Am-243 in HCl werden
im Reagenzglas zur Trockne ge-
bracht. Der Rückstand wird mit .~.
2 ml HCl 1,5 ~ aufgenommen, mit
Lsg. 2 ~ und 0,5 ml NH20H'HC1-
Lsg. 5 ~ versetzt und 15 min
stehen gelassen.
2) Es werden 3 ml TTA 0,5 ~ in
Xylol zugegeben und 5 min mit
dem Rotamixer gemischt. Durch
Zentrifugieren werden die Phasen
getrennt. Die organische Phase
wird mit 1 ml HCl 1 M und mit
1 ml H~O gewaschen.
.:
3) Np-239 wird mit gleichem Volumen
HN03 8 ~ reextrahiert (!~~~~~!?~).
Die Lösung wird halbiert:
ein Teil wird mit bekannter
Menge Np~237-Standardlösung ver-
setzt und im Reagenzglas stehen
gelassen (s. 9); ein Teil wird in
Polyäthylenflasche mit 5 ml HN0
3
Weil bis zum Beginn der
Messung die Hälfte des Np-239
bereits wieder zerfallen ist,
muß die Indikatorlösung stets
Die wäßrige Phase enthält das




8 ~ verdünnt und mit den be-
nötigten Chemikalien in die
Heiße Zelle gebracht.
Spaltproduktabtrennung in der Heißen Zelle:
4) Eine bestimmte Menge der ge-
l0sten Brennstoffprobe wird im
Erlenmeyerkolben eingewogen.
Die Indikatorlösung wird zuge-
geben und alles einige Stunden
stehen gelassen.
5) Zur Reduktion werden 4 ml einer
Mischung von Fe(NH2S03)2-Lsg.
0,5 ~ und N2H4 0,5 ~ (1:1) zuge-
geben und 1 Std. stehen gelassen.
6) Die Lösung wird auf die Glas-
fritte mit Dowex lx4 gegeben
und durchlaufen gelassen. U
und Pu werden mit einer Mischung
von 35 ml EN0
3
10 ~, 2,5 ml
Fe (NH2S03)2-Lsg. 0,5 ~ und
2,5 ml N2H4 0,5 ~ ausgewaschen,
Spaltprodukte mit einer Mischung
von 30 ml EN0
3
8 ~ und 0,5 ml
HF 0,01 ~ entfernt. Die Glas-
fritte mit dem feuchten Harz
wird zum Ausschleusen in ein
verschließbares Gefäß gestellt
und nach Aktivitätskontrolle in
einen Handschuhkasten gebracht.
Np-Isolierung im Handschuhkasten:
7. Das mit Np beladene Harz wird
aus der Glasfritte mit einer
Liegt die Probe in HN0
3
konz.




Es muß vollständige Isotopen-
mischung erreicht werden, man
läßt am besten über Nacht
stehen.
Die Lösungen sind erst un-




Misc~ung von 5 ml EN0
3
8 ~ und
0,5 ml N2H4 0,5 ~ in die leere
Glassäule gespült, mit dem Rest
dieser MischQDg wird Fe ausge-
waschen.
8) Np wird mit einer Mischung von
5 ml HNO 0,35 Mund 0,5 ml3 -
Ce(s04)2-Lsg. 0,005 ~ eluiert
(~~~~~).
9) Die Np-237-Standardlösung mit
Indikator (s. 3) wird mit 10 ml
EN0
3
9 ~ lli~d zur Reduktion mit
2 ml einer Mischung von
Fe (NH2S03)2-Lsg. 0,5!:1 und N2H4
0,5 ~ (1:1) versetzt, nach
15 min auf die mit Dowex lx4
gefüllte Glassäule gegeben und
weiter nach 7) und 8) behandelt
(~!~~~~~) .
10) Die Eluate 8) und 9) werden im
Luftstrom getrennt zur Trockne
gebracht QDd zur Reinigung nach
_1) und 2) weiterbehandelt.
11) Np wird aus der organischen Phase
mit 200 ~l HN0
3
8 M reextrahiert.
Von der Probe- und Standardlösung
werden Zähl targets durch Elektro-
deposition hergestellt und ge-
glüht.
Messung:
12) Von jedem Target werden gemessen:
das a-Spektrum (für Np-237) und
das y-Spektrum (für Np..239) .
Der erste ml wird verworfen.
